ПРОТОКОЛ № 13.1

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

г. Иваново, пл. Революции, д. 6                                                                                      08.06.2009
1. _ 
	Предмет

контракта
	Начальная (максимальная) цена контракта,

руб.
	Заказчик

	Поставка флюорографа малодозового цифрового сканирующего с рентгенозащитной кабиной
	3 000 000,00 
	МУЗ «Городская поликлиника «Соснево»




Извещение о проведении открытого конкурса было опубликовано в газете «Рабочий край» № 83-84 от 08.05.2009 и размещено на официальном сайте www.ivgoradm.ru. 
2. Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии по размещению заказов для муниципальных нужд города Иванова присутствовали:
	Силкин В.Н.
	-
	первый заместитель Главы города, председатель комиссии

	Шабанова Е.В.
	-
	начальник управления муниципального заказа администрации города, заместитель председателя комиссии

	Абрамова Н.Б.
	-
	заместитель начальника управления, начальник отдела конкурсов и аукционов управления муниципального заказа администрации города

	Кармазина Т.Н.
	-
	заместитель начальника финансово-казначейского управления администрации города

	Алалыкина Е.Г.
	-
	заместитель начальника управления, начальник юридического отдела управления муниципального заказа администрации города, секретарь комиссии

	Николаева М.М.
	-
	заместитель начальника отдела конкурсов и аукционов управления муниципального заказа администрации города

	Гейстер Т.Л. 
	-
	депутат Ивановской городской Думы, председатель комиссии по развитию рынка потребительских услуг Ивановской городской Думы

	Митрофанов А.Е.
	-
	главный врач МУЗ «Городская поликлиника «Соснево»


3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проходила 08.06.2009 в 14 часов 00 минут по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 416.

4. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе уполномоченным органом велась аудиозапись.

5. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе представители участников  размещения заказа не присутствовали.
6. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе 08.06.2009 14 часов 00 минут было подано 2 (две) заявки  в запечатанных конвертах (приложение № 1 к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 08.06.2009  № 13.1). 
7. Заместителем председателя комиссии была объявлена информация, содержащаяся в заявках на участие в конкурсе. 
8. Заявки на участие в конкурсе были представлены следующими участниками размещения заказа:
	Регистрационный 

номер 

заявки
	Наименование 

участника размещения заказа
	Почтовый

адрес


	Условия исполнения муниципального контракта
	Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией и представленные участником размещения заказа

	
	
	
	Цена контракта,

руб.
	Срок предоставления гарантии качества товара, мес
	Срок поставки товара, дней
	1.Опись документов.

2.Сопроводительное письмо.

3.Анкета участника размещения заказа.

4.Предложение о цене муниципального контракта и сроке поставки товара.

5.Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках товара (приложение №2 к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 08.06.2009 №13.1).

6.Предложение о сроке предоставления гарантии качества товара.

7. Нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра  юридических лиц от 15.01.2009.

8. Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

9.Копия устава, учредительного договора.
10. Платежное поручение.

11. Прочие документы.

	1
	Общество с ограниченной ответственностью предприятие «МЕДТЕХ»
(ООО предприятие «МЕДТЕХ»)
	630090,

г. Новосибирск,

 пр-т Коптюга, 1
	2 490 000,00


	18 

	14 
	

	2
	Общество с ограниченной ответственностью «Центр Медицинской Техники»
(ООО «ЦМТ»)
	153000, г.Иваново, ул.Варенцовой, д.10А
	2 999 500,00
	18
	10
	1.Опись документов.

2.Сопроводительное письмо.

3.Анкета участника размещения заказа.

4.Предложение о цене муниципального контракта и сроке поставки товара.

5.Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках товара (приложение №3 к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 08.06.2009 №13.1).

6.Предложение о сроке предоставления гарантии качества товара.

7. Выписка из единого государственного реестра  юридических лиц от 15.05.2009.

8. Копия документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

9.Копия устава, учредительного договора.
10. Платежное поручение.

11. Прочие документы.


9. Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе в срок, указанный в  извещении о проведении настоящего открытого конкурса.
10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.ivgoradm.ru.
11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.

12. Подписи.
	Председатель комиссии:
	Силкин В.Н.

	Члены комиссии:
	Шабанова Е.В.

	
	Абрамова Н.Б.

	
	Кармазина Т.Н.



	
	Алалыкина Е.Г.



	
	Николаева М.М.



	
	Гейстер Т.Л.



	Представитель заказчика:

	Митрофанов А.Е.


Приложение № 1 к протоколу 
вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе 

от 08.06.2009 № 13.1

Журнал регистрации поступления заявок

	№

п/п
	Дата 
поступления
	Время 
поступления
	Регистрационный номер
	Форма (бумажный носитель, электронный документ)


	Ф.И.О., подавшего заявку на участие в конкурсе
	Подпись

	1
	05.06.2009
	13 ч.11 мин
	1
	Бумажный
	Денисов Г.Е.
(по почте)
	

	2
	08.06.2009
	13 ч.07 мин.
	2
	Бумажный
	Кичёва О.П.
	


Ответственное лицо: Николаева М.М.
Приложение № 2 к протоколу 
вскрытия конвертов с заявками 
на участие в открытом конкурсе 
от 08.06.2009 № 13.1

Форма №5
Наименование участника размещения заказа:  ООО предприятие «МЕДТЕХ»
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ)

И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА

	№

п/п


	Показатели
	Требуемое значение (согласно части III «Техническая часть» конкурсной документации)
	Предложение участника размещения заказа

	Наименование:
	Флюорограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгенозащитной кабиной
	Флюорограф цифровой с принадлежностями стационарный «КАРС»(C1

	1. Общие требования

	1.1.
	Инструкция по эксплуатации на русском языке.
	Наличие
	Наличие

	2. Рентгенозащитная кабина

	2.1
	Свинцовый эквивалент, мм, не менее
	1.2
	1.2

	2.2
	Подъемником для пациентов
	Наличие
	Наличие

	2.3
	Высота перемещения подъемника, мм, не менее
	500
	500

	2.4
	Сканирующий механизм с щелевым коллиматором
	Наличие
	Наличие

	2.5
	Защита гонад
	Наличие
	Наличие

	2.6
	Защитой черепа и щитовидной железы
	Наличие
	Наличие

	3. Сканирующая полупроводниковая линейка

	3.1
	Размер кадра, мм, не менее
	390 х 390
	400 х 400



	3.2
	Число элементов в кремниевой линейке, не менее
	1800
	2000



	3.3
	Емкость каждого элемента, не менее
	16 бит
	16 бит

	3.4
	Пространственное разрешение (в плоскости пациента), пар линий/мм, не менее
	2,2
	2,5


	3.5
	Контрастная чувствительность, %, не более
	1,0
	1,0

	3.6
	Доза на кадр в плоскости приемника изображения, мкР, не более
	100
	100

	3.7
	Время сканирования
	не более 5 сек
	4 сек



	4. Рентгеновская трубка

	4.1
	Рентгеновская трубка с вращающимся анодом (3000 об/мин)
	Наличие
	Наличие

	4.2
	Размер рабочего фокуса, мм, не более
	0,3 х 0,3
	0,3 х 0,3

	5. Рентгеновское питающее устройство

	5.1
	Среднечастотное питающее устройство, кВт
	30
	30

	5.2
	Напряжение на рентгеновской трубке, кВ
	60 - 125
	40 - 125 


	5.3
	Пульсации напряжения, %, не более
	5
	1



	5.4
	Точность поддержания анодного напряжения,%
	(2,5
	(2,5

	6. Принтеры

	6.1
	Лазерный принтер класса HP LaserJet P2000,  формат бумаги  А4
	наличие
	наличие

	6.2
	Медицинский принтер для печати снимков на термобумаге и голубой термопленке
	наличие
	наличие

	7. Программно-аппаратный комплекс

	7.1 Особенности аппаратной комплектации

	7.1.1
	Автоматическое рабочее место врача-рентгенолога
	наличие
	наличие

	7.1.2
	Автоматическое рабочее место рентгенлаборанта
	наличие
	наличие

	7.1.3
	Дисковый массив, предназначенный для хранения архива снимков
	наличие
	наличие

	7.1.4
	Медицинский принтер для печати снимков на термобумаге и голубой термопленке
	наличие
	наличие

	7.1.5
	Офисный лазерный принтер
	наличие
	наличие

	7.2 Общие характеристики автоматического рабочего места лаборанта и автоматического

 рабочего места врача-рентгенолога 

	7.2.1
	Объём оперативной памяти, Мб, не менее
	1024
	2048



	7.2.2
	Общий объем дисковой памяти, Гб, не менее
	160
	160 

	7.2.3
	Антивирусное программное обеспечения
	наличие
	наличие

	7.2.4
	Программное обеспечение
	наличие
	наличие

	7.2.5
	Средства резервного копирования программного обеспечения АРМов, позволяющие выполнить полное восстановление системного и прикладного ПО из резервной копии
	наличие
	наличие

	7.2.6
	Источник бесперебойного питания
	наличие
	наличие

	7.3 Персональные характеристики автоматического рабочего места лаборанта

	7.3.1
	Графический ЖК монитор с диагональю размером не менее 20 дюймов (51 см), разрешением не менее 1600х1050
	наличие
	наличие

	7.4 Персональные характеристики автоматического рабочего места врача  

	7.4.1
	Графический ЖК монитор с диагональю размером не менее 24 дюймов (61 см, не менее 2,3 Мп)
	наличие
	наличие

	7.5 Общие возможности ПО автоматического рабочего места лаборанта и автоматического рабочего места врача-рентгенолога  

	7.5.1 Ведение базы данных пациентов:

	
	Хранение следующих данных пациентов: ФИО, дата рождения, пол, домашний адрес и телефон; серия и номер паспорта, номер амбулаторной карты, серия и номер страхового полиса, адрес места работы и профессия, наименование контингента и группы риска, номер и/или название участка, нахождение на контроле патологии
	наличие
	наличие

	
	Функции работы с БД пациентов: добавление новых пациентов, редактирование, удаление записей о пациенте и исследовании. Поиск нужного пациента по любым его персональным данным, формирование списка пациентов по различным фильтрам (ФИО, диагноз, населенный пункт, группа риска, декретированный контингент, профессия и т.д.). Сортировка сформированных списков пациентов по различным полям
	наличие
	наличие

	7.5.2 Ведение базы данных исследований, выполненных на аппарате:

	
	Хранение следующей информации об исследовании: параметры экспозиции (кВ, мАс), эффективное доза облучения пациента, тип исследования, метод проведения исследования, анатомическая область, проекция, латеральность, два протокола исследования с заключением и ФИО врача, создавшего протокол, доступность изображений в исследовании (оперативный, среднесрочный, долговременный архив, транспортный носитель)
	наличие
	наличие

	
	Функции работы с БД исследований: добавление нового исследования, удаление исследования, добавление описания и заключения по исследованию, формирование списков исследований по различным критериям: выполненных, но неописанных, выполненных в указанном временном интервале, по типу заключения, по типу исследования, по методу исследования, по анатомической области. Сортировка сформированных списков по различным полям
	наличие
	наличие

	7.5.3 Работа с изображениями:

	
	Поддерживаемые форматы изображений: DICOM, DICOM с ужатием в JPEG/JPEG2000.

	наличие
	наличие

	
	Работа с изображениями и сопутствующей им информацией
	наличие
	наличие

	7.5.4 Просмотр и обработка изображений:

	А)        
	Функции визуального анализа:
	
	

	
	вывод всех изображений исследования на просмотровый стол "в одно нажатие"
	наличие
	наличие

	
	вывод одновременно на просмотровый стол до 16 изображений
	наличие
	наличие

	
	плавное масштабирование от 0.05 до 10 раз
	наличие
	наличие

	
	вывод изображения в размер экрана, вывод изображения в ширину экрана
	наличие
	наличие

	
	инструмент "линза" с переключаемым увеличением 2 и 4 раза
	наличие
	наличие

	
	поворот изображения на угол, кратный 90 градусов
	наличие
	наличие

	
	зеркальное отображение изображения (вертикальное/горизонтальное)
	наличие
	наличие

	
	управление яркостью/контрастностью изображения
	наличие
	наличие

	
	просмотр изображения в негативе, позитиве, в цветовой гамме (псевдоцвета)
	наличие
	наличие

	Б) Функции постобработки изображения:

	
	автоматическое определение яркости и контраста изображения
	наличие
	наличие

	
	автоматическая и ручная нормализация изображения
	наличие
	наличие

	
	гамма-коррекция
	наличие
	наличие

	
	усиление резкости
	наличие
	наличие

	
	подчеркивание границ
	наличие
	наличие

	
	нелинейное усиление контраста малоконтрастных объектов вне зависимости от их размера
	наличие
	наличие

	
	уменьшение шума без воздействия на контраст мелких элементов, таких как кромки и текстура
	наличие
	наличие

	В) Функции рентгенометрии:

	
	измерение размеров
	наличие
	наличие

	
	измерение расстояний
	наличие
	наличие

	
	измерение углов
	наличие
	наличие

	
	измерение площадей для прямоугольных и эллиптических областей
	наличие
	наличие

	
	измерение статистических характеристик изображения и/или выделенной зоны интереса (минимальная, максимальная, средняя яркость, отклонение яркости среднеквадратичное)
	наличие
	наличие

	
	оценка оптической плотности в заданной точке
	наличие
	наличие

	
	получение гистограммы изображения/выделенной части изображения
	наличие
	наличие

	
	построение профиля яркости вдоль выделенной линии
	наличие
	наличие

	7.5.5 Печать изображений:

	
	Печать выбранных изображений вместе с аннотацией на Windows-принтеры формата А3, А4, А5.
	наличие
	наличие

	
	Печать изображений на медицинские термопринтеры, определенные в системе MS Windows.
	наличие
	наличие

	
	Печать до 4 изображений на одном листе для Windows-принтера.
	наличие
	наличие

	
	Печать изображений вместе с аннотацией на DICOM-принтеры любых форматов.
	наличие
	наличие

	
	Хранение списка принтеров, предназначенных для печати диагностических изображений. В случае печати изображения на принтер, не входящий в данный список, на печатной копии формируется предупреждение о качестве, не предназначенном для диагностики.
	наличие
	наличие

	7.5.6 Составление протоколов по исследованию:

	
	печать протоколов исследований на принтер
	наличие
	наличие

	
	сохранение протоколов исследований в форматах PDF, XML
	наличие
	наличие

	7.5.7 Формирование и печать отчетов о работе аппарата:

	
	"Журнал работы аппарата"
	наличие
	наличие

	
	"Карта снимков пациента"
	наличие
	наличие

	
	"Итоговый отчет"
	наличие
	наличие

	
	"Отчет по группе исследований"
	наличие
	наличие

	
	"Справка о прохождении R-исследования"
	наличие
	наличие

	
	Формирование всех отчетов с указанием периода времени, выборки исследований и пациентов (по адресу места жительства, возрастной группе, профессии, группе риска и т.д.)

	наличие
	наличие

	
	Печать отчетов на офисный принтер и экспорт  в формате PDF
	наличие
	наличие

	7.5.8 Экспорт исследований на внешние носители информации:

	
	Экспорт исследований и протоколов на жесткий диск в формате DICOM.
	наличие
	наличие

	
	Экспорт исследований и протоколов на диски CD-R в формате DICOMDIR вместе с программой просмотра снимков ProView.
	наличие
	наличие

	7.6 Дисковый массив, предназначенный для хранения архива  

	7.6.1
	компактные размеры, мм, не более
	300х300х250
	300х300х250

	7.6.2
	индикация состояния массива на передней панели устройства, сигнализация о сбоях и неполадках
	наличие
	наличие

	7.6.3
	количество «жестких» дисков в архиве, не менее
	2
	2

	7.6.4
	гарантия отсутствия потери информации при выходе из строя одного из дисков
	наличие
	наличие

	7.6.5
	емкость архива снимков рассчитана на 10 лет работы аппарата без покупки дополнительных комплектующих
	наличие
	наличие

	8. Требования к электросети:

	8.1
	Тип
	Однофазная
	Однофазная

	8.2
	Напряжение, В
	220 В ( 10%
	220 В ( 10%

	8.3
	Частота, Гц
	50 - 60
	50 - 60 

	8.4
	Сопротивление, Ом, не более
	1,0
	1,0

	9. Прочие условия.

	9.1
	Пропускная способность, чел/час, не менее
	60
	60

	9.2
	Монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию
	Наличие
	Наличие

	9.3
	Инструктаж (консультация) медицинского персонала
	Наличие
	Наличие


Приложение № 3 к протоколу 

вскрытия конвертов с заявками 
на участие в открытом конкурсе 
от 08.06.2009 № 13.1

Наименование участника размещения заказа:  ООО «ЦМТ»
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ)

И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА

	№

п/п


	Показатели
	Требуемое значение (согласно части III «Техническая часть» конкурсной документации)
	Предложение участника размещения заказа

	Наименование:
	Флюорограф малодозовый цифровой сканирующий

с рентгенозащитной кабиной
	Флюорограф мало-дозовый цифровой сканирующий с рент-генозащитной кабиной
ПроСкан-2000

	1. Общие требования

	1.1.
	Инструкция по эксплуатации  на русском языке.
	Наличие
	Наличие

	2. Рентгенозащитная кабина

	2.1
	Свинцовый эквивалент, мм, не менее
	1.2
	1.2

	2.2
	Подъемником для пациентов
	Наличие
	Наличие

	2.3
	Высота перемещения подъемника, мм, не менее
	500
	500

	2.4
	Сканирующий механизм с щелевым коллиматором
	Наличие
	Наличие

	2.5
	Защита гонад
	Наличие
	Наличие

	2.6
	Защитой черепа и щитовидной железы
	Наличие
	Наличие

	3. Сканирующая полупроводниковая линейка

	3.1
	Размер кадра, мм, не менее
	390 х 390
	390 х 390

	3.2
	Число элементов в кремниевой линейке, не менее
	1800
	1800

	3.3
	Емкость каждого элемента, не менее
	16 бит
	16 бит

	3.4
	Пространственное разрешение (в плоскости пациента), пар линий/мм, не менее
	2,2
	2,2

	3.5
	Контрастная чувствительность, %, не более
	1,0
	1,0

	3.6
	Доза на кадр в плоскости приемника изображения, мкР, не более
	100
	100

	3.7
	Время сканирования
	не более 5 сек
	не более 5 сек

	4. Рентгеновская трубка

	4.1
	Рентгеновская трубка с вращающимся анодом (3000 об/мин)
	Наличие
	Наличие

	4.2
	Размер рабочего фокуса, мм, не более
	0,3 х 0,3
	0,3 х 0,3

	5. Рентгеновское питающее устройство

	5.1
	Среднечастотное питающее устройство, кВт
	30
	30

	5.2
	Напряжение на рентгеновской трубке, кВ
	60 - 125
	60 - 125

	5.3
	Пульсации напряжения, %, не более
	5
	5

	5.4
	Точность поддержания анодного напряжения,%  
	(2,5
	(2,5

	6. Принтеры

	6.1
	Лазерный принтер класса HP LaserJet P2000,  формат бумаги  А4
	наличие
	наличие

	6.2
	Медицинский принтер для печати снимков на термобумаге и голубой термопленке
	наличие
	наличие

	7. Программно-аппаратный комплекс

	7.1 Особенности аппаратной комплектации

	7.1.1
	Автоматическое рабочее место врача-рентгенолога
	наличие
	наличие

	7.1.2
	Автоматическое рабочее место рентгенлаборанта
	наличие
	наличие

	7.1.3
	Дисковый массив, предназначенный для хранения архива снимков
	наличие
	наличие

	7.1.4
	Медицинский принтер для печати снимков на термобумаге и голубой термопленке
	наличие
	наличие

	7.1.5
	Офисный лазерный принтер
	наличие
	наличие

	7.2 Общие характеристики автоматического рабочего места лаборанта и автоматического

 рабочего места врача-рентгенолога 

	7.2.1
	Объём оперативной памяти, Мб, не менее
	1024
	1024

	7.2.2
	Общий объем дисковой памяти, Гб, не менее
	160
	160

	7.2.3
	Антивирусное программное обеспечения
	наличие
	наличие

	7.2.4
	Программное обеспечение
	наличие
	наличие

	7.2.5
	Средства резервного копирования программного обеспечения АРМов, позволяющие выполнить полное восстановление системного и прикладного ПО из резервной копии
	наличие
	наличие

	7.2.6
	Источник бесперебойного питания
	наличие
	наличие

	7.3 Персональные характеристики автоматического рабочего места лаборанта

	7.3.1
	Графический ЖК монитор с диагональю размером не менее 20 дюймов (51 см), разрешением не менее 1600х1050
	наличие
	наличие

	7.4 Персональные характеристики автоматического рабочего места врача  

	7.4.1
	Графический ЖК монитор с диагональю размером не менее 24 дюймов (61 см, не менее 2,3 Мп)
	наличие
	наличие

	7.5 Общие возможности ПО автоматического рабочего места лаборанта и автоматического рабочего места врача-рентгенолога  

	7.5.1 Ведение базы данных пациентов:

	
	Хранение следующих данных пациентов: ФИО, дата рождения, пол, домашний адрес и телефон; серия и номер паспорта, номер амбулаторной карты, серия и номер страхового полиса, адрес места работы и профессия, наименование контингента и группы риска, номер и/или название участка, нахождение на контроле патологии
	наличие
	наличие

	
	Функции работы с БД пациентов: добавление новых пациентов, редактирование, удаление записей о пациенте и исследовании. Поиск нужного пациента по любым его персональным данным, формирование списка пациентов по различным фильтрам (ФИО, диагноз, населенный пункт, группа риска, декретированный контингент, профессия и т.д.). Сортировка сформированных списков пациентов по различным полям
	наличие
	наличие

	7.5.2 Ведение базы данных исследований, выполненных на аппарате:

	
	Хранение следующей информации об исследовании: параметры экспозиции (кВ, мАс), эффективное доза облучения пациента, тип исследования, метод проведения исследования, анатомическая область, проекция, латеральность, два протокола исследования с заключением и ФИО врача, создавшего протокол, доступность изображений в исследовании (оперативный, среднесрочный, долговременный архив, транспортный носитель)
	наличие
	наличие

	
	Функции работы с БД исследований: добавление нового исследования, удаление исследования, добавление описания и заключения по исследованию, формирование списков исследований по различным критериям: выполненных, но неописанных, выполненных в указанном временном интервале, по типу заключения, по типу исследования, по методу исследования, по анатомической области. Сортировка сформированных списков по различным полям
	наличие
	наличие

	7.5.3 Работа с изображениями:

	
	Поддерживаемые форматы изображений: DICOM, DICOM с ужатием в JPEG/JPEG2000.

	наличие
	наличие

	
	Работа с изображениями и сопутствующей им информацией
	наличие
	наличие

	7.5.4 Просмотр и обработка изображений:

	А)        
	Функции визуального анализа:
	
	

	
	вывод всех изображений исследования на просмотровый стол "в одно нажатие"
	наличие
	наличие

	
	вывод одновременно на просмотровый стол до 16 изображений
	наличие
	наличие

	
	плавное масштабирование от 0.05 до 10 раз
	наличие
	наличие

	
	вывод изображения в размер экрана, вывод изображения в ширину экрана
	наличие
	наличие

	
	инструмент "линза" с переключаемым увеличением 2 и 4 раза
	наличие
	наличие

	
	поворот изображения на угол, кратный 90 градусов
	наличие
	наличие

	
	зеркальное отображение изображения (вертикальное/горизонтальное)
	наличие
	наличие

	
	управление яркостью/контрастностью изображения
	наличие
	наличие

	
	просмотр изображения в негативе, позитиве, в цветовой гамме (псевдоцвета)
	наличие
	наличие

	Б) Функции постобработки изображения:

	
	автоматическое определение яркости и контраста изображения
	наличие
	наличие

	
	автоматическая и ручная нормализация изображения
	наличие
	наличие

	
	гамма-коррекция
	наличие
	наличие

	
	усиление резкости
	наличие
	наличие

	
	подчеркивание границ
	наличие
	наличие

	
	нелинейное усиление контраста малоконтрастных объектов вне зависимости от их размера
	наличие
	наличие

	
	уменьшение шума без воздействия на контраст мелких элементов, таких как кромки и текстура
	наличие
	наличие

	В) Функции рентгенометрии:

	
	измерение размеров
	наличие
	наличие

	
	измерение расстояний
	наличие
	наличие

	
	измерение углов
	наличие
	наличие

	
	измерение площадей для прямоугольных и эллиптических областей
	наличие
	наличие

	
	измерение статистических характеристик изображения и/или выделенной зоны интереса (минимальная, максимальная, средняя яркость, отклонение яркости среднеквадратичное)
	наличие
	наличие

	
	оценка оптической плотности в заданной точке
	наличие
	наличие

	
	получение гистограммы изображения/выделенной части изображения
	наличие
	наличие

	
	построение профиля яркости вдоль выделенной линии
	наличие
	наличие

	7.5.5 Печать изображений:

	
	Печать выбранных изображений вместе с аннотацией на Windows-принтеры формата А3, А4, А5.
	наличие
	наличие

	
	Печать изображений на медицинские термопринтеры, определенные в системе MS Windows.
	наличие
	наличие

	
	Печать до 4 изображений на одном листе для Windows-принтера.
	наличие
	наличие

	
	Печать изображений вместе с аннотацией на DICOM-принтеры любых форматов.
	наличие
	наличие

	
	Хранение списка принтеров, предназначенных для печати диагностических изображений. В случае печати изображения на принтер, не входящий в данный список, на печатной копии формируется предупреждение о качестве, не предназначенном для диагностики.
	наличие
	наличие

	7.5.6 Составление протоколов по исследованию:

	
	печать протоколов исследований на принтер
	наличие
	наличие

	
	сохранение протоколов исследований в форматах PDF, XML
	наличие
	наличие

	7.5.7 Формирование и печать отчетов о работе аппарата:

	
	"Журнал работы аппарата"
	наличие
	наличие

	
	"Карта снимков пациента"
	наличие
	наличие

	
	"Итоговый отчет"
	наличие
	наличие

	
	"Отчет по группе исследований"
	наличие
	наличие

	
	"Справка о прохождении R-исследования"
	наличие
	наличие

	
	Формирование всех отчетов с указанием периода времени, выборки исследований и пациентов (по адресу места жительства, возрастной группе, профессии, группе риска и т.д.)

	наличие
	наличие

	
	   Печать отчетов на офисный принтер и экспорт  в формате PDF.

	наличие
	наличие

	7.5.8 Экспорт исследований на внешние носители информации:

	
	   Экспорт исследований и протоколов на жесткий диск в формате DICOM.
	наличие
	наличие

	
	Экспорт исследований и протоколов на диски CD-R в формате DICOMDIR вместе с программой просмотра снимков ProView.
	наличие
	наличие

	7.6 Дисковый массив, предназначенный для хранения архива  

	7.6.1
	компактные размеры, мм, не более
	300х300х250
	300х300х250

	7.6.2
	индикация состояния массива на передней панели устройства, сигнализация о сбоях и неполадках
	наличие
	наличие

	7.6.3
	количество «жестких» дисков в архиве, не менее
	2
	2

	7.6.4
	гарантия отсутствия потери информации при выходе из строя одного из дисков
	наличие
	наличие

	7.6.5
	емкость архива снимков рассчитана на 10 лет работы аппарата без покупки дополнительных комплектующих
	наличие
	наличие

	8. Требования к электросети:

	8.1
	Тип
	Однофазная
	Однофазная

	8.2
	Напряжение, В
	220 В ( 10%
	220 В ( 10%

	8.3
	Частота, Гц
	50 - 60
	50 - 60

	8.4
	Сопротивление, Ом, не более
	1,0
	1,0

	9. Прочие условия.

	9.1
	Пропускная способность, чел/час, не менее
	60
	60

	9.2
	Монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию
	Наличие
	Наличие

	9.3
	Инструктаж (консультация) медицинского персонала
	Наличие
	Наличие
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